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1. Alcance: 

Personal de Ia Unidad Oftalmológica de Alta Especialidad en el OPD Hospital Civil Guadalajara Fray 
Antonio Alcalde adscritos al area de Quirófanos. 

2. Documentos Aplicables: 

N/A 

3. Definiciones: 

3.1 Electrocauterio: Instrumento utilizado para coagular tejidos orgánicos mediante el calor que se 
genera. 
3.2 Oximetro: Es un aparato medico que mide de manera indirecta Ia saturaciôn de oxigeno de Ia sangre de 
un paciente. 
3.4 Negatoscopio: Dispositivo que permite observar los estudios impresos de imagen. 
3.5 Sanitización: Consiste en Ia aplicación de sanitizantes o desinfectantes clinico — industriales con 
capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos para destruir microorganismos. 

4.- Material y Equipo: 
1 Mesa de operaciones 
1 Aparato de anestesia 
I Mesa de anestesia 
1 Mesa de mayo 
1 Mesa de riñOn 
1 Aspirador 
1 Electrocauterio 
1 Carro de curación 
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3 Cubetas con bolsas de plástico (roja, naranja, amariHa). 
2 Triples 
1 Monitor con oximetro 
1 Pinza de traslado 
1 Contenedor punzocortante 
1 Banco de altura 
3 Bancos giratorios 
I Negatoscopio 
1 Microscoplo 
1 Equipo de facovitrectomia 

5. Desarrollo: 

No. Responsables Descripción de Ia Actividad 

5.1 Intendencia. Aseo y sanitización de Ia sala. 

5.2 

EnfermerIa. 

VerificaciOn de limpieza de Ia sala 

53 Reunir mobiliarlo y aparatos. 

5 4 Dar acomodo adecuado al mobiliarlo. 

5.5 
Comprobar el funcionamiento de los aparatos electro medico, asi como 
aspirador, y tomas de oxigeno. 

5 6 
Cerrar sala. 

6. Anexos 
N/A 

7. Control de Cambios: 

Version 
Vigente 

Fecha Motivo 

00 Septiembre 2014 Alta de Documento 

01 Enero 2019 Actualización de Documento 
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