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1. Alcance: 
Realizar Ia verificación diana del equipo de electroencefalografla para garantizar el 
adecuado funcionamiento del mismo. 

2. Documentos Aplicables: 

N/A 

3. Definiciones: 

• Equipo de Electroencefalograma: 
Equipo digital que registra mediante el usa de electrodos, Ia señal eléctrica 
cerebral, para posteniormente transformarla, mediante un amplificador, a Ia 
representación gráfica de Ia misma. 

• Electrodos: 
Conductor eléctrico cubierto de material aislante, que registra mediante su 
colocación en el cuero cabelludo, Ia señal eléctrica cerebral. 

• Fotoestimulador: 
Lâmpara de Iuz estroboscópica conectada en interfase con el equipo de 
electroencefalograma. 
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4.- Material y Equipo: 

Equipo de ElectroencefalografIa 1. 
Equipo XL-TEK. 

Equipo de ElectroencefalografIa 2. 
Equipo Nicolet Vyasis. 

5. Desarrollo: 

No. Responsables Descripción de Ia Actividad 

5.1 
Técnico 

en 
E lectroencefa log rafla 

Realiza Ia verificación del encendido y adecuado 
funcionamiento del equipo, incluyendo Ia revision del 
fotoestimulador y video-grabadora 

VERIFICA EL RESULTADO 

Si "PASA" Ia verificación del funcionamiento procede al 
iniclo de registros de electroencefalogramas programados. 

Si "NO PASA" Ia verificación del funcionamiento solicita 
apoyo con el encargado del Servicio yb medicos adscritos, 
y de acuerdo a sus consideraciones se solicita a 
participación del departamento de Biomédicas para las 
evaluaciones pertinentes. 

Al no pasar Ia verificación de Ia calibración, se procede a 
realizar reporte al departamento de biomédicos para 
solicitar el mantenimiento correctivo por medio de un 
ingeniero evaluado yb autorizado por dicho departamento 
hasta que Ia verificación de calibracián sea Ia apropiada. 

5 2 

Ingeniero autorizado 
con capacitación 

en equipos de 
Electroencefalog rafIa 

Recibe el reporte para acudir a realizar los mantenimientos 
preventivos yb correctivos. 
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FIN 

6. Anexos 

No se cuenta con manuales de operación de los equipos de electroencefalografIa debido a 
su obsolescencia. 

7. Control de Cambios: 

Version 
Vigente Motivo Fecha 
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